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Znak sprawy: 11/PN/2018 Kielce, 29.06.2018 r.

Dotyczy: Postepowania w trybie przetargu nieogramiczonego: Na zakup i dostawg
odczynnikéw wraz 2z dzierzawa aparatury do oznaczen w serologii
transfuzjologicznej metodg mikrokolumnows dla Samodzielnego Publicznego
Zakladu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewng¢trznych
i Administracji w Kielcach BZP nr 578882-N-2018.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien
Publicznych zwang dalej ustawg ,,Pzp” informuje, iz wplynely zapytania od Wykonawcédw dotyczace
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia zwang dalej ,,SIWZ”. Zamawiajacy przekazuje
tre$¢ zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy — Prawo zamowien
publicznych (Dz.U z 2017 r.p0z.1579).

1. Czy w pkt 12 Zestawienia parametréw wymaganych- granicznych pod pojeciem
»odezynniki” Zamawiajacy ma na mysli mikrokarty?

Ad.1.Tak - zamawiajacy ma na mysli karty do mikrometody.

2. Prosimy o doprecyzowanie czy w pkt 15 Zestawienia parametréow wymaganych-
granicznych: ,,Przylgczenie aparatury do systemu informatycznego Eskulap-ocena
mozliwosci (...)” nie doszto do omylki pisarskiej, gdyz przedmiot dzierzawy, ktory
stanowi aparatura do manualnej metody mikrokolumnowej (wiréwki, inkubator, pipety,
dozowniki) nie podigcza sie (nie wpina si¢) do systemoéw informatycznych? Prosimy
o skorygowanie badz odstapienie od powyzszego wymogu.

Ad.2. Zamawiajacy odstepuje od wymogu wpiecia do systemu sprzetu Pozostaje zapis:
Wszystkie oferowane produkty, sprzet dotyczacy systemu mikrokolumnowego oraz kontrola
jakosci od jednego producenta, zapewniajace walidacj¢ metody

str. 1



3. Ze wzgledu na brzmienie pkt 18 Zestawienia parametrow wymaganych- granicznych:
LWirowki do mikrokart ze stalq predkosciq wirowania na maximum 12 mikrokart”,
prosimy o potwierdzenie, jakie ilosci wiréwek do mikrokart ze staltg predkoscia
wirowania na maximum 12 mikrokart wymaga Zamawiajacy jednej czy dwoch sztuk?

Ad.3. Zamawiajacy wymaga jednej wiréwki do wirowania na maximum 12 mikrokart.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku ,wirdowki laboratoryjnej z wirnikiem
horyzontalnym”, ktéra nie stanowi elementu systemu mikrokolumnowego, Zamawiajacy
dopuszcza aby pochodzita od innego producenta niz wszystkie inne oferowane produkty,
sprzet i kontrola?

Ad.4. Zamawiajacy dopuszcza wirowke laboratoryjna od innego producenta, gdyz nie stanowi
ona elementu systemu mikrokolumnowego.

5. Czy ze wzgledu na specyfike i wlasciwosci oferowanego asortymentu, w szczegdlnosci
cykl produkcyjny wyrobdéw, Zamawiajacy dopusci, aby dostawy wymaganych produktéw
odbywaly sie cyklicznie, nie rzadziej niz 1x w m-cu, wg zalaczonego do
oferty/dostarczanego co roku harmonogramu dostaw na dany rok, przy zagwarantowaniu
mozliwosci dostaw pilnych ,,na cito” do 3 dni roboczych od dnia ztozenia zamdwienia?

Ad.5. Zamawiajacy dopuszcza dostawy produktow cyklicznie, zgodnie z zalaczonym do oferty
harmonogramem dostaw.
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